. 5 Cesky metrologicky institut

Certifikat o schvaleni typu méridla

¢. 0111-CS-C029-15
Cesky metrologicky institut podle zikona o metrologii &. 505/1990 Sb. ve znéni pozd&jsich piedpist

schvaluje

snima¢ pritoku tekutin s clonou s kuzelovym vstupem
typova rrada ,,Clona s kuzelovym vstupem Mattech DN 25 - DN 500¢

pfi dodrZeni technickych idaji a podminek, uvedenych v ptiloze tohoto certifikatu.

Znacka schvaleni typu: TCM 142/ 15 = 5334

Zadatel: MATTECH, s.r.o.
K Myslivné 2183/7
708 00 Ostrava
Ceska republika
IC: 47973064

Vyrobce: MATTECH, s.r.o.
Ceska republika

Platnost do: 8. listopadu 2025

Pouceni o odvolani

Proti tomuto certifikatu Ize do 15 dnii od jeho dorudeni podat u Ceského metrologického institutu odvolani
k Utadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Popis méridla ;

Zakladni charakteristiky, schvalené podminky, specialni podminky, vysledky piezkouSeni doplnéné o
popisy nakresy a schémata, ureni mist pro umisténi ufednich znacek jsou dany v protokolu o technické
zkousce, ktery je nedilnou soucasti tohoto certifikatu a ma celkem 11 stran.

. LS RNDr. Pavel Klenovsky
Brno, 9. listopadu 2015 generalni feditel CMI



